
Encendido

 Guía rápida de funcionamiento

1s

1s

1s

Reiniciar

Retroiluminación encendida Máx. Mín.

20s

Registro de datos manual

PS500

Apagado

y

3s

Señal de confianza
15s

30s

Cada
Bomba



Reconocimiento de alarma de gasIndicadores de alarma

Autodiagnóstico

Sin fallos

Duración de las pilas Cargando

14h

1s

y

3s

30m

3m

Fallo de flujo

Reiniciar

Calibración pendiente

1s

1s

5s
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